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1. ATENÇÃO 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO só deve ser utilizado por profissionais devidamente habilitados, e apenas para o 
fim a que se destinam. Antes de utilizar o produto, o profissional deve estudar cuidadosamente as 
recomendações, advertências e precauções indicadas nesta instrução de uso. 
A Tech Tools não se responsabilizará por problemas gerados caso os produtos sejam utilizados de acordo com 
técnicas incorretas e/ou utilização combinada a produtos de terceiros, pois podem resultar no insucesso do 
procedimento, além de danos aos produtos. 
Este produto é estéril e recomenda-se o uso único. Não utilizar se a embalagem estiver danificada. 
 
2. USO PRETENDIDO E INDICAÇÃO DE USO 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO é indicado para a utilização em procedimentos de irrigação cirúrgica sendo 
utilizado juntamente com equipamentos cirúrgicos que possuem sistema de irrigação acoplado. 
 
3. FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO é fornecido individualmente alocado em papel grau cirúrgico selado (embalagem 
primária e secundária) e posteriormente embalado em embalagem de polietileno, devidamente rotulada 
(embalagem terciária), juntamente com as etiquetas de prontuários. 
Esta embalagem terciária possui um rótulo adesivado contendo informações para sua correta identificação 
como código, descrição, lote de fabricação, data de validade e outras pertinentes.  
Os Instrumentais são fornecidos na condição estéril, através do método de esterilização Óxido de Etileno, 
conforme indicado no rótulo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Os dispositivos do KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO é fabricado em silicone atóxico e aço inoxidável conforme ASTM 
F899 / ASTM A276. São produtos estéreis e de uso único, com seu reprocessamento não recomendado. 
 
5. DESCRIÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO é utilizado juntamente com equipamentos cirúrgicos que possuem sistema de 
irrigação acoplado para fornecer a irrigação cirúrgica requerida. 
 

06.1000.075 KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO 
TECH TOOLS  

É composto por: 
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Dispositivo utilizado para conectar-se, em uma extremidade, no equipamento cirúrgico e, na outra 
extremidade, na Ponteira de Inox. 
Código Quantidade Descrição Imagem 

06.1000.040 01 Tubo de Silicone 

 

 
 

Dispositivo utilizado para conectar-se, em uma extremidade, no Tubo de Silicone e na outra extremidade, na 
bolsa com o fluído de irrigação. 
Código Quantidade Descrição Imagem 

06.1000.041 01 Ponteira de Inox 
 

 

Abrir a embalagem estéril do Kit de Irrigação e 
coloque-o sobre o campo estéril. 
 
Conecte uma ponta do Tubo de Silicone na parte 
metálica do conector de irrigação da peça de mão. 

 

Conectar o conector de irrigação da peça de mão, 
com o Tubo de Silicone encaixado, no equipamento. 
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Passe o Tubo de Silicone pela bomba peristáltica 
da seguinte forma: 

• Abra a porta da bomba até a abertura 
máxima. 

• Coloque o tubo no suporte giratório. 
• Feche a porta completamente. 

 

 

Colocar a bolsa de fluído no suporte. 
 
Espetar a Ponteira de Inox na bolsa de fluído. 
 
Proceder com a irrigação. 

 
 
6. CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO deve ser retirado de sua embalagem apenas no momento de sua utilização, 
preferencialmente em campos estéreis para assegurar sua esterilidade. 
Devem ser observadas as condições da embalagem. Caso haja qualquer violação da embalagem, o produto deve 
ser deformado, claramente identificado como impróprio para uso e descartado de acordo com a legislação 
sanitária vigente. 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO, deve ser manipulado cuidadosamente, evitando batidas ou quedas. Qualquer 
dispositivo que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve 
ser descartado. 
Não utilizar o Kit com prazo de validade vencido. Nunca utilizar o produto danificado. 
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7. ADVERTÊNCIAS 
 
O produto é fornecido estéril, esterilizado por óxido de etileno, de acordo com ISO 11135-1. Recomenda-se o 
uso único, sendo assim não é indicado seu reprocessamento. Depois de sua utilização sugere-se o descarte de 
acordo com a legislação sanitária vigente. 
Remover o produto de sua embalagem somente no momento da utilização e manusear apenas em campos 
estéreis para assegurar a esterilidade do material. 
A combinação dos produtos da Tech Tools com os de outros fabricantes, pode apresentar diferenciação em 
material, em desenho ou qualidade. A utilização de dispositivos distintos pode acarretar riscos de uma fixação 
inadequada e outras complicações técnicas. Recomenda-se uso único, e depois de seu uso deva ser descartado 
de acordo com a legislação sanitária vigente. 
É responsabilidade do hospital/clínica conhecer os procedimentos e cuidados adequados para a utilização do 
produto. 
 
8. PRECAUÇÕES 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO serve exclusivamente para auxílio médico, e nunca será parte integrante de 
implantes quanto à permanência no corpo após o procedimento.  
Dispositivos de fabricantes diferentes podem ser utilizados em associação somente quando a compatibilidade e 
adequabilidade entre eles for previamente avaliado. 
Este produto deve ser utilizado por profissional capacitado, conhecedor da técnica cirúrgica. 
O produto é fornecido estéril e a embalagem deve ser inspecionada antes de ser aberta e se estiver 
comprometida, o produto não deve ser usado. Recomenda-se o uso único.  
Não permitir que pessoas não autorizadas manipulem ou realizem procedimentos com o produto em questão. 
 
9. CONTRA-INDICAÇÕES E EVENTOS ADVERSOS 
 
É extremamente importante a aplicação do dispositivo de acordo com as recomendações do fabricante. A não 
observação das reais necessidades do paciente bem como a não realização de exames necessários e um 
adequado planejamento do caso poderá levar ao insucesso do procedimento e a exposição do paciente a injúrias 
desnecessárias tais como lesões e infecções. 
 
10. VALIDADE / LOTE / RASTREABILIDADE 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO é fornecido estéril, destinando-se a utilização antes da data de validade indicada 
no rótulo da embalagem do produto. São produtos de uso único, com seu reprocessamento não recomendado. 
A rastreabilidade do produto é garantida pelo número de lote indicado no rótulo da embalagem do produto e 
nas etiquetas para prontuário. A Tech Tools recomenda, para uma maior segurança do profissional e paciente, 
que os números de lote sejam identificados e registrados de maneira apropriada pelo profissional, de forma a 
cumprir com as exigências da legislação nacional e a política de garantia da Tech Tools. 
 
11. ARMAZENAMENTO 
 
O KIT CÂNULA DE IRRIGAÇÃO deve ser armazenado em sua embalagem original lacrada, em local seco e fresco. 
Evitar exposição das embalagens ao sol, intempéries, próximas a lâmpadas. O armazenamento do produto é 
considerado seguro e efetivo a temperatura máxima de 40ºC e umidade de até 85%. Não é recomendado 
armazenar a embalagem em prateleiras altas ou locais propícios a quedas, batidas ou qualquer tipo de choque 
mecânico. Estes cuidados são importantes para manter a integridade do produto e legibilidade das informações 
dos rótulos durante o seu armazenamento. Não utilize produtos cujas embalagens estejam danificadas, 
descaracterizadas, violadas ou que tenham as informações dos rótulos como código, data de validade ou lote 
não legíveis. 
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12. TRANSPORTE 
 
Durante o transporte, todas as condições de armazenamento devem ser seguidas para se impedir qualquer dano 
à embalagem do produto. 
Devem-se evitar objetos pesados ou pontiagudos sobre a embalagem, além dos cuidados no manuseio para se 
evitar amassamentos, dobras ou quedas das embalagens. 
 
13. DESCARTE 
 
O Kit que apresenta defeito ou já utilizado deve ser descartado. A Tech Tools recomenda, como prevenção de 
uso indevido do Kit já utilizado, que seja destruído e descartado de acordo com a legislação vigente. Deve a 
instituição hospitalar descaracterizar o produto e descartá-lo, conforme legislação sanitária vigente. 
 
14. RECLAMAÇÕES 
 
Qualquer profissional da saúde que deseje efetuar uma reclamação ou possua algum motivo de insatisfação 
relativamente à qualidade do produto, à sua durabilidade, à sua viabilidade, à sua segurança, à sua eficácia e/ou 
ao seu desempenho, deverá reportar à Tech Tools.  
A Tech Tools deverá ser alertada para tal fato, de imediato, por telefone ou e-mail. Para qualquer reclamação, 
queira indicar o nome e a referência, bem como o número do lote do (ou dos) dispositivo (s) em questão, o seu 
nome e endereço, a natureza da sua reclamação.  
Para qualquer devolução de dispositivos, quando necessário, estes deverão ser acompanhados por um 
certificado garantindo que eles foram previamente lavados, desinfetados e esterilizados. 
A Tech Tools cumpre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 
 
15. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Caso necessite de mais informações e/ou sobre a gama de dispositivos fabricados pela Tech Tools, entrar em 
contato com serviço de atendimento de clientes da Tech Tools ou ao seu distribuidor. 
 
16. GUIA PARA ACESSO DAS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) 
 
As Instruções de Uso (IFU) para este produto estão disponíveis eletronicamente e podem sofrer alterações sem 
aviso prévio. A Tech Tools recomenda sempre consultar a IFU mais atualizada no 
https://techtoolsinstrumentais.com.br/ antes de realizar os procedimentos. 
 
Para encontrar a IFU correspondente ao produto na sua versão mais atualizada (arquivo eletrônico em formato 
PDF), localize o produto ou número da IFU localizado no rótulo da embalagem externa, e faça a pesquisa no 
website indicado acima. Para visualizar o documento, é necessário um leitor de PDF, como o Adobe Reader. 
Faça o download gratuitamente através das orientações fornecidas pelo website. 
Se você tiver dificuldades em acessar os documentos ou quiser solicitar uma cópia impressa sem custo extra, 
entre em contato conosco através do telefone (19) 3245-2585 e/ou e-mail 
contato@techtoolsinstrumentais.com.br. Você receberá a cópia impressa em até 7 dias úteis. 
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Definição dos símbolos utilizados nos rótulos e instruções de uso 

 
                

   

Código do produto 

 

     

Código de lote 

 

Quantidade 

 
Data de fabricação 

 
Data de validade 

 

Atenção, consultar documentos  
acompanhantes 
 

 

Não usar se a 
embalagem estiver 
danificada 

 

Produto de uso único – 
Não reutilizar 

 

Esterilizado por óxido de etileno 

 
Manter ao abrigo do sol 

 

Manter seco 

 

Ver instruções de uso 

 
Fabricante 

 
 

 
 

 
 


